山楂水分测试
测试机型：QL-720B（称重精度：0.001g，水分解析：0.001%）

山楂片：
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	山楂片
	测试重量（g）
	测试温度（℃）
	水分含量（%）

	第一次
	3.909
	110
	6.783

	第二次
	3.851
	110
	6.700


山楂条：
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	山楂片
	测试重量（g）
	测试温度（℃）
	水分含量（%）

	第一次
	3.790
	110
	14.011

	第二次
	3.905
	110
	14.315


